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Made i XXXXXXX  YYYY-MM-DD

[\

XXX mm

(3

@ 140 mm

X

@ 200 mm

{.

XXX mm

Product: xxxx - Size x

Art. no.: x0000000¢ Max user mass xxx kg

[58] XXXXXXX

DMR ver.: XXXX Mass device:  xxx kg
Max rated load: xxx kg
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CROCODILE 3
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CROCODILE 3 -

by Etac @ E[ﬂ DMR ver.: XXXX Mass device:  xxx kg

R82 A/S Parallelvej 3 Max rated load: xxx kg x : V
crscom Ce NI AR |
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Made in XXXXXXX  YYYY-MM-DD X OOKKRXXKXXXKXXXXKXXX (KK XXHKXX.

Q Product: xxxx - Size x
R 8 !m At N0, XX0XXXXXXX  Max user mass xxx kg
[35] XXXXXXX
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XXX mm XXX mm @ 140 mm @ 200 mm
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mm kg 0 1 2 3
Kaepidemete
J._.: :L vahekaugus 100-250 190-350 240-420 330-480
Kéepidemete korgus
.l | . porandast 300-610 420-715 550-840 750-1045
Kaepidemete
l | kérgus pérandast An%me;jd 380-540 Ancéme:d An%me;:ld
e  stardikomplekti korral puuduv puuduv puuduv
,‘ L Kogulaius 580 630 690 690
.L». Pikkus 640 720 840 870
l Pikkus stardikomplekti Andmed 660 Andmed Andmed
e—® korral puuduvad puuduvad puuduvad
iy PoGrderaadius 1440 1600 1900 2000
Kasutaja maksimaalne
.LL. pikkus 1050 1150 1500 1800
.‘ ,.ﬂ Seadme mass 6 kg 7 kg 7 kg 12 kg
o . .
B ﬁ]a;sl,lstaja maksimaalne 30kg 30kg 45 kg 80 kg
[) (]
B kimaaine 38k 39k 54k 94k
nimikoormus 9 g 9 9

Vaike ratas (laius/
diameeter)

Suur ratas
(laius/diameeter)

!«‘ 7\ Kéepideme laius

1 1

-

‘ Kaepideme pikkus
®

-

l Pidurihoova kaugus
]

Staatiline stabiilsus
— allamdge

O

Staatiline stabiilsus

\
\
\
\\/
\
\

d lilesmége

F 7\ Staatiline stabiilsus
b B kiilgsuunas
060 Pikkus kokkuklapituna
A—
II |I Laius kokkuklapituna
C—

c Kérgus
I. ® kokkuklapituna
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9996097201
9996097218

9996097199

9996097208

9996097211

9996097229

9996097202

9996097205

9996097212

9996097203
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9996097204

9996097200

9996097207

9996097206

— 9996097210
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9996098117
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Kasutamiseks siseruumides

L%

Kasutamiseks siseruumides ja valiskeskkonnas

=

Tutvuge juhistega. Juhiste viimane versioon on alati
olemas ettevotte Etac veebisaidil ja seda saab valja
printida suuremas suuruses.

>

Hoiatus: see stimbol on kasutusjuhendis toodud
koos alltoodud juhistele viitava numbriga. See
juhib  tdhelepanu olukordadele, kus toode
voi  kasutaja voi  hooldaja  voib olla  ohus.
01 = kinnijddmisoht

02 = Umberminekuoht

03 = transportimine mootorsdidukites

05 = muljumisoht

Kasitsi puhastamine: optimaalse toimimise
tagamiseks hoidke seade puhtana.

Ulevaatus

Masinaga pesemine

¥

Vajutage nuppu

X

Vaarkasutus

\

Kasutusvalmis
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Uldteave

Taname teid, et valisite uue toote R82-It - erivajadustega laste ja noorukite tehniliste abivahendite ning sead-
mete Ulemaailmselt tootjalt. Toote pakutavate voimaluste maksimaalseks drakasutamiseks tuleb kdesolev
kasutusjuhend enne kasutamist ldbi lugeda ja edaspidiseks alles hoida.

Kasutusotstarve
Toode on puuetega lastele ja tdiskasvanutele
maoeldud liikumisabivahend.

Naidustused

Seadet voivad kasutada puuetega lapsed ja
taiskasvanud, kellel on raskusi iseseisvalt kondida.
Seadme sihtrihma tunnuseks on funktsionaalsed
voimed ja teatavad antropomeetrilised parameet-
rid. See ei pohine konkreetsel terviseseisundil ega
vanusel.

Kasutaja on seadmega liikuv isik. Hooldaja on isik,
kes juhib seadet. Arge jatke kunagi selles sead-
mes olevat kasutajat jarelevalveta. Tagage pidev
hooldajapoolne jarelevalve.

Seadme kasutamine katkestatakse mitu korda
pdeva jooksul, kui kasutaja istub, seisab voi lamab
muus abivahendis voi kasutab tavalist toodet.

Vastundidustused
Teadaolevad vastunaidustused puuduvad.

Ettevaatusabinéud

Erilist téhelepanu tuleb poodrata seadme konfig-

uratsioonile ja lisatarvikute kasutamisega seotud

kaalutlustele nende kasutajate puhul, kellel on
jargmised piirangud:

+ sensoorsed funktsioonid ja valutundlikkus —
kontrollige toote ja selle tarvikute toestusest
tuleneva surve tugevust;

- piiratud voime seista pUstiasendis — sel juhul
kaaluge selliste tarvikute kasutamist nagu
rihmaga selja- ja kiljetugi voi rihmaga iste;

« piiratud voime pea asendi sdilitamiseks - sel
juhul kaaluge sellise liikumisabivahendi
kasutamis, mis toetab pea asendit.

Kasutuskohad
Toode on moeldud kasutamiseks siseruumides ja
valiskeskkonnas.

Kaasasolevad tooriistad
« 2%+ 344+ 5+ 6 mm sisekuuskantvoti

c €Vastavusdeklaratsioon

Toode vastab meditsiiniseadmete kohta kéiva
madruse (2017/745) nbuetele. Peale selle vastab
seade jargmistele nouetele:

- EN12182

+ 1SO11199-2

+ 1SO11199-3

« EN 1985

CE-margis tuleb eemaldada juhul, kui:

+ toodet ajakohastatakse;

+ toodet kasutatakse mittesihipéraselt ja
vastuolus vastavusdeklaratsioonis margituga;
kasutatakse R82 originaalvaruosadest erinevaid
osi ja abidetaile.

Seadme kombineerimisel teiste toodetega ei tohi
tulemus muuta toodete kasutusotstarvet ega
muuta tooteid viisil, mis véib méjutada vastavust
kehtivatele néuetele. Toodete kombinatsiooni eest
vastutav isik/ettevote peab tagama vastavuse ko-
haldatavatele néuetele.

Kohaldatavate néuete naited.

Materjalide ohutus (biosobivus, sittivus),
mehaaniline ohutus (stabiilsus, muljumisoht,
detailide Ghenduskohad), elektriohutus.

Jon)
%8 Utiliseerimine
Toote kasutusea I6ppemisel tuleb see sorteerida

materjalittilpide kaupa, et osi saaks néueteko-
haselt ringlusse votta voi saata jadtmekaitlusse.
Vajaduse korral podrduge iga materjali tdpse kir-
jelduse saamiseks kohaliku edasimiuja poole.
Teabe saamiseks keskkonnahoidliku ringlussevétu
voimaluste kohta podrduge kohalike ametiasutu-
ste poole.

Tarvikud ja varuosad

R82 tooted voidakse tarnida koos mitmesuguste
tarvikutega, mis vastavad konkreetse kasutaja va-
jadustele. Varuosi saab tellida. Leidke konkreetsed
tarvikud meie veebisaidilt voi podrduge lisateabe
saamiseks kohaliku edasimudja poole.

R82 garantii

R82 annab tootmis- ja materjalidefektide korral ka-
heaastase garantii ning keevislidete defektidest
pohjustatud metallraami purunemise korral viieaas-
tase garantii. Kui klient ei jdrgi tootja ja/voi juhendis
esitatud korrashoiu ja/voi igapdevase hoolduse
juhiseid ning vélpasid, kaotab garantii kehtivuse.
Lisateavet leiate kodulehel etc.com/support allalaa-
ditavate materjalide osast.

Garantii kehtib selles riigis, kus toode osteti, ja
juhul, kui toodet saab seerianumbri jérgi tuvasta-
da. Garantii ei kata juhuslikke kahjustusi, sealhulgas
vadrast kasutusest voi hooletusest tekkinud kah-
justusi.

www.etac.com
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Garantii ei laiene kuluvatele materjalidele, naiteks
rehvidele ja polstrile, mis alluvad tavaparasele ku-
lumisele ning vajavad regulaarset valjavahetamist.
Garantii kaotab kehtivuse, kui kasutatakse muid
osi/tarvikuid peale originaalosade/-tarvikute voi
kui toodet ei ole hooldatud, remonditud véi muu-
detud tarnija maddratud ja/voi kasutusjuhendis
toodud juhiste ning vélpade kohaselt. R82 jatab
endale diguse garantiindbudega seotud toodet ja
asjakohast dokumentatsiooni enne néude rahul-
damist kontrollida ning otsustada defektse toote
asendamise voi remondi Ule. Klient on kohustatud
tagastama garantiinbude alla kuuluva toote ostu
aadressile.

Mitigieelne teave
- www.etac.com
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Ohutus

Hooldaja

+ Enne seadme asutamist lugege kasutusjuhend
hoolikalt ldbi ja hoidke see edaspidiseks
kasutamiseks alles. Toote vaar kasutamine voib
pohjustada kasutajale raskeid vigastusi.
Toode sisaldab vaikseid osi, mis voivad
ettendhtud kohast eemaldamisel péhjustada
lambumisohtu.
Toote voi tarvikute seadistusi ja reguleerimisi
tohivad teha ainult kasutusjuhendiga tutvunud
isikud, kes on saanud tootendustajalt vajalikud
juhised.
Kasutage alati 6igeid tostmismeetodeid ja
selleks ette ndhtud abivahendeid.
Arge jitke kunagi selles tootes olevat kasutajat
jarelevalveta. Tagage pidev hooldajapoolne
jarelevalve.
Remondiks/véljavahetamiseks voib kasutada
ainult R82 uusi originaalvaruosi ja -tarvikuid
ning need t60d tuleb teha tarnija maaratud
juhiste ja vélpade kohaselt.
Kui teil on R82 toote kasutamise turvalisuse
osas kahtlusi véi kui moni toote osa saab
kahjustada, I6petage kohe toote kasutamine ja
votke esimesel voimalusel Ghendust kohaliku
edasimuiijaga.
Reguleerimisel jélgige, et liikuvad osad ei
pigistaks kehaosi ega haaraks neid kaasa.
Jélgige, et kehaosad ei jadks tugede/tarvikute
paigaldamiseks vajalikesse avadesse kinni.
Kaepideme asendi reguleerimisel jélgige, et
sormed ei jaaks kuhugi vahele (vahekaugus
peab olema > 25 mm).
Enne reguleerimist tutvuge koikide asjakohaste
MAX-markidele vastavate vaartustega.

Keskkond

+ Enne toote andmist kasutajale kasutamiseks
kontrollige selle pinnatemperatuuri. See
on eelkdige tahtis vahetundliku nahaga
kasutajate puhul, sest nad ei taju kuumust. Kui
pinnatemperatuur on Ule 41 °C, laske tootel
enne kasutamist jahtuda.
Kasutage toodet tasasel ja takistusteta pinnal.
Pidage meeles, et libedatel teedel vaheneb
toote mandoverdusvoime.
Kallakutel kasutamisel arvestage
stabiilsusparameetritega.

Tootel olevaid silte, simboleid ja juhiseid ei tohi kunagi kinni katta ega eemaldada ning need peavad toote
kogu kasutusea jooksul olema oma kohal ja kergesti loetavad. Vahetage loetamatud véi kahjustatud sildid,
stimbolid ja juhised kohe vélja voi parandage need. Juhiste saamiseks podrduge kohaliku edasimtdja poole.
Seadmega seotud dnnetusjuhtumist tuleb digel ajal teavitada kohalikku edasimtdjat ja riiklikku padevat
asutust. Kohalik edasimuitja edastab teabe tootjale.

Kasutaja

+ Kui kasutaja kehamass on ldhedane toote
kandevoimele ja/voi kasutajal esineb palju
kontrollimatuid liigutusi, nditeks tdmblusi/
vérisemist, kaaluge suuremate modtmete ja
suurema kandevdimega voi R82 méne muu
toote kasutamist.
Arvestage kasutaja voimega likuda
kondimiskiirusest kiiremini voi teha jérske
pdordeid, mis voivad pohjustada toote asendi
ebastabiilsust.

Toode

+ Enne kasutamist reguleerige toote koikide
osade ja tarvikute asendeid ning veenduge,
et koik nupud, kruvid ja rihmapandlad oleksid
korralikult kinnitatud. Hoidke koiki t&oriistu
lastele kattesaamatus kohas.
Enne kasutaja asetamist tootesse rakendage
pidurid.
Enne kasutaja asetamist tootesse veenduge, et
see oleks stabiilses asendis.
Enne kasutamist veenduge, et rattad oleksid
taielikult todkorras ja ohutud.
Enne kasutamist kontrollige toodet ja koiki selle
tarvikuid ning vahetage kulunud osad vilja.
Toodet ei tohi kasutada mootorséidukis.
Kasutaja tuleb asetada séiduki istmele ja toode
peab olema pagasiruumis.
Kui toodet tostetakse tostevahendi abil
soidukisse voi sealt vilja, ei tohi kasutaja olla
tootes.
Kasutajata seade sobib tarnsportimiseks
maapealsetes transpordivahendites ja
lennukites.

www.etac.com
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Hooldusteave

Meditsiiniseadme hooldamise eest vastutab téielikult seadme omanik. Seadme juhiste jérgi hooldamata jat-
mine voib tUhistada seadme garantii. Peale selle voib see ohustada seadme kasutajate ja/voi nende hoolda-
jate Kliinilist seisundit ning véhendada turvalisust. Arge hooldage seadet ega tehke tehnilist teenindust siis,

kui kasutaja selles istub.

1. paev
Lugege kasutusjuhend enne kasutamist
hoolikalt labi ja hoidke see edaspidiseks alles.
Hoidke kaasasolevaid tooriistu tootes voi selle
juures.

Iga paev
Puhastage toodet kuiva lapiga.
Visuaalne Ulevaatus. Remontige voi asendage
koik kahjustatud véi kulunud osad.
Kontrollige, kas koik kinnitusvahendid on oma
kohal ja nduetekohaselt paigaldatud.
Kontrollige koiki tarvikuid ja pandlaid kulumise
suhtes.

Iga nadal
+ Veenduge, et koik rattad liiguksid vabalt ja
koiki rattafiksaatoreid/pidureid saaks kergesti
rakendada.
Enne kasutamist pihkige tootelt sooja vee ja
pehmetoimelise pesuaine/seebiga niisutatud
lapiga maha igasugune maardumine ning
mustus, seejarel kuivatage toode.
Desinfitseerige toode. Lisateabe saamiseks
desinfitseerimise kohta lugege kasutusjuhendi
vastavat osa.

Iga kuu
Soovimatute rikete valtimiseks tuleb kontrollida
toote koiki mutreid ja polte ning neid
pingutada.
Olitage pdorlevaid/pdoratavaid osi. Soovitame
kasutada professionaalseks kasutamiseks
moeldud maardeaineid.

Kord aastas
Kontrollige, kas raamis on mérasid voi kulunuid
kohti, ja tehke iga-aastane hooldus. Arge
kunagi kasutage toodet, mis tundub olevat
ebakvaliteetne voi rikkis.

Masinaga pesemine

Seda toodet voib pesta meditsiiniseadmete jaoks
ette nahtud pesumasinas temperatuuril 60 °C nor-
gatoimelise pesuainega 10 minutit. Kasutage toote
kuivatamiseks masina kuivatusreziimi. Puhastage
tarvikuid eraldi.

Desinfitseerimine

Tarvikuteta toodet voéib desinfitseerida 2-pro-
panooli (IPA) 70%-lise lahusega. Soovitatav on
enne desinfitseerimist puhkida tootelt sooja vee
ja kloorivaba pehmetoimelise pesuaine/seebiga
immutatud lapiga maha igasugused jadgid ning
mustus ja lasta tootel kuivada.

Hooldusvélbad

Iga 12 kuu tagant (iga 6 kuu jarel, kui toodet kasu-
tatakse vaga sageli, st iga paev Ule 7 tunni), toote
uuele kasutajale Uleandmisel ja pdrast pikaajalist
(Ule 4 kuu) hoiustamist tuleb toode podhjalikult
ule kontrollida. Ulevaatust peab tegema tehniliste
teadmistega isik, kes on saanud toote kasutamise
alase vdljadppe.

Selle toote kasutusiga on tavakasutuse korral viis
aastat, kui koik hooldus- ja korrashoiutdod on tehtud
tootja juhiste kohaselt ning dokumenteeritud.

Hoolduse kontroll-loend
Kontrollige ja reguleerige jargmisi funktsioone
olenevalt nende kasutusotstarbest. Remontige voi
asendage koik kahjustatud véi kulunud osad. Tehke
Jargmlsed kontr8olltoimingud.
+ Veenduge, et koik rattad liguksid vabalt ja
koiki rattafiksaatoreid/pidureid saaks kergesti
rakendada.
Veenduge, et koikidel ratastel oleks
suunalukustus.
Kéepideme korgus ja kaldenurk on
reguleeritavad ning séilitavad parast
reguleerimist soovitud asendi.
Veenduge, et toote koik poldid/mutrid oleksid
kovasti kinni keeratud.
Kontrollige, ega tootel pole morasid voi
kulunud osi.
Veenduge, et kdik tootel olevad sildid oleksid
loetavad.

Pinnatoo6tlus
Korrosioonikaitse on tagatud jargmiste pinnatoot-
lusviisidega.
Lakitud pinnad = poluestervarviga
pulberpindamine voi ED-kattekiht
(elektroforeetiline)
Lakkimata alumiiniumdetailid = anodeeritud
kattekiht
Lakkimata teraspinnad = elektroltdtiline
tsinkimine
Materjalld
Alumiinium
Kumm
Teras
Plast
PolUuretaan
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EDASIMUUJA:
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